
スーパーＭＴＡペーストを使いこなすための3つのポイント！スーパーＭＴＡペーストを使いこなすための3つのポイント！

スーパーＭＴＡペーストはレジン系覆髄剤です。
適⽤部位はしっかりと⽌⾎、乾燥（綿球、ペーパーポ
イントによる吸湿 や バキュームチップによる吸引乾燥
など）させてから移送してください。

適⽤部位はしっかり⽌⾎、乾燥してください

スーパーＭＴＡペーストの硬化時間は約24時間です。
感染防⽌のためにも、本材移送後は硬化を待たず、速やかに
修復処置（バルクベース、バルクベース ハード、スーパーボ
ンド、ボンドフィルＳＢ プラスなど）に移ってください。
なお、修復処置時のエアーブローは適⽤箇所に対して垂直に
弱圧でエアーブローしてください。

移送後はすぐに修復処置に移ってください

■資料請求・お問い合わせ

⻭科⽤覆髄材料 スーパーＭＴＡペースト（管理医療機器） 医療機器認証番号 230AKBZX00064000
⻭科裏層⽤⾼分⼦系材料 バルクベース（管理医療機器） 医療機器認証番号 225AFBZX00081000
⻭科裏層⽤⾼分⼦系材料 バルクベース ハード（管理医療機器） 医療機器認証番号 228AFBZX00106000

⻭科接着⽤レジンセメント スーパーボンド（管理医療機器） 医療機器認証番号 221AABZX00115000
⻭科充填⽤アクリル系レジン ボンドフィルＳＢ プラス（管理医療機器） 医療機器認証番号 229AFBZX00035000

スーパーＭＴＡペーストを使いこなすための3つのポイント！

１⽬盛り＝1回分

そっとそっとそっと
スーパーＭＴＡペーストのペーストは柔らかな性状です。
練和紙にペーストを押し出す際は、勢いよく押さずに、
⽬盛りを⽬視しながら、そっと押し出してください。

ペーストは柔らかいので、そっと押し出してください

●  出過ぎた！規定量だけ押し出すには？

●  ⻭⾯に置けない！ピッタリ塗布するには？

●  硬化するまで何分待ったら修復できる？

移送後すぐに⻭⾯処理し
バルクベースで裏層

綿球による圧迫
⽌⾎と吸湿

スーパーＭＴＡペーストスーパーＭＴＡペースト
テクニカルガイドテクニカルガイド

スーパーＭＴＡペースト
テクニカルガイド

バキュームチップ
による吸引乾燥

移送後すぐに⻭⾯処理し
スーパーボンドで裏層


